






















Type d’ESEA ESEA1 ESEA1

Origine de la VA

Valeur Assignée (VA) N P

L02 3.50 Insatisfaisant N N

L03 3.50 Insatisfaisant P P

L04 4.00 Insatisfaisant P N

L01 1.00 Satisfaisant N P

Laboratoires S-score Interprétation Résultats





Consensus laboratoires = 85% positifs P

Type d’ESEA ESEA2 ESEA2 ESEA2 ESEA2 ESEA2 ESEA2

L04 2,50 Discutable N N N P P P

L05 3,67 Insatisfaisant N N N N P P

L01 1,00 Satisfaisant P P P P P P

L02 1,17 Satisfaisant N P P P P P

L06 3,83 Insatisfaisant N N N N N P

L07 4,00 Insatisfaisant N N N N N N

L03 1,33 Satisfaisant N N P P P P
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Type d’ESEA ESEA1 ESEA3

Origine de la VA

Valeur Assignée (VA) N P

L02 2.50 Discutable N N

L03 3.50 Insatisfaisant P P

L04 4.00 Insatisfaisant P N

L01 1.00 Satisfaisant N P

Laboratoires S-score Interprétation Résultats



Valeur assignée N P P P N

Type d’ESEA ESEA1 ESEA1 ESEA2 ESEA2 ESEA2 ESEA2 ESEA2 ESEA2 ESEA3 ESEA4

Consensus laboratoire participant 70,0% 90,0%

Consensus acceptable 75,0%

Résultats corrects exigés ou attendus 100,0% 70,0% 100,0% 100,0%

L10 2,10 Discutable N P P P P P P P P P

L11 2,50 Discutable N P N N N N N P P N

L18 3,10 Insatisfaisant P P P P P P P P P N

L19 3,60 Insatisfaisant N P N N N N N N P N

L20 4,00 Insatisfaisant P N N N N N N N N P

L01 1,00 Satisfaisant N P P P P P P P P N

L02 1,40 Satisfaisant N P P N N N N P P N
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